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Cotejar el inventario 

entregado por 

consultorio

ESTERILIZACION SANDRA SANCHEZ 0 NA

Consolidar listado de 

elementos perdidos y 

sus responsables

ESTERILIZACION SANDRA SANCHEZ 0 NA

Contactar a los 

responsables y solicitar 

la reposicion de los 

elementos faltantes

ESTERILIZACION SANDRA SANCHEZ 0 NA

Identificar los riesgos 

operativos de 

esterilizacion

ESTERILIZACION
SANDRA SANCHEZ

JOHANNA SIERRA
0 NA

Determinar acciones de 

mejora acorde a los 

riesgos identificados

OFICINA SST JOHANA SIERRA
PENDIENTE 

DETERMINAR
NA

Ejecutar acciones de 

mejora propuestas para 

la mitigacion de los 

riesgos identificados

SALUD 

SOGAMOSO ESE

SANDRA SANCHEZ

JOHANNA SIERRA

SONIA GIL

PENDIENTE 

DETERMINAR
NA

Realizar capacitacion a 

personal encargado de 

esterilizacion en UBA 

Monquira

UBA MONQUIRA
EVELYN OROZCO

SANDRA SANCHEZ
0 NA

Informar a la 

subgerencia de 

prestacion de servicios 

para dar inicio a la 

esterilziacion en la sede 

UBA Monquira 

OFICINA 

MANTENIMIENTO 

BIOMÉDICO

EVELYN OROZCO 0 NA

Informar a los diferentes 

profesionales para que 

notifiquen al area de 

esterilizacion, el material 

que presenta desgaste

SALUD 

SOGAMOSO

NUBIA YANETH 

GUEVARA
0 NA

Hacer seguimiento al 

desgaste del 

instrumental de 

odontologia

ESTERILIZACION EVELYN OROZCO 0 NA

Se recomienda una revisión 

periódica al Instrumental a aquel 

que pueda presentar mayor 

desgaste, logrando así 

implementar planes de acción 

enfocados a la efectividad del 

proceso de esterilización.

Porque se evidencia instrumental 

con desgaste y oxido

Revisar lo correspondiente a la 

actividad que debe prestar la 

Autoclave que está en la UBA 

Monquira

No se ha iniciado el proceso de 

esterilizacion en la UBA Monquira

Se hace necesario Identificar 

Riesgos operativos de 

Esterilización, toda vez que los 

existentes se enfocan a los 

inventarios del instrumental. Dentro 

de los cuales entre otos se podrían 

mencionar,Por agente causante: 

Físicos: Quemaduras, ruidos, 

iluminación, vibraciones, cortes, 

incendios. Químicos: 

Desinfectantes y gases 

esterilizantes.

Por naturaleza: Externos 

Dados los antecedentes del 

proceso y el riesgo en la 

operación

Dentro de la auditorio se 

evidencio ausencia de material 

de esterilizacion.(INSTRUMENTAL)

El instrumental rota por los 

difernetes cponsultorios de 

odontologia de la institucion, el 

lavado del mismo se realiza en 

cada consultorio y por tanto el 

personal de odontologia es el 

directo responsable de su 

custodia, la perdida de dicho 

instumental surge durante la 

operacion.

NOMBRE COMPLETO

JOHANA SIERRA
RESPONSABLES

PU SISO

EVELYN GISELL OROZCO BARRERA PU GESTION DE TECNOLOGIA

CARGO

NUBIA YANETH GUEVARA PINTO

NOMBRE DEL PROCESO: ESTERILIZACION

MES 3:NOVMES 3:OCTUBRE

SANDRA SANCHEZ

SALUD SOGAMOSO E.S.E

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

MES 3:DICIEMBRE 2024

CARGO

MES 1: AGOSTO MES 2:SEPTIEMBRE

NOMBRE 

COMPLET

REVISÒ 
AUXILIAR DE ENFERMERIA

SUBGERENTE PRESTACION DE SERVICIOS

SANDRA SANCHEZ


